Science. 3M™ Tegaderm™ PICC/CVC
Applied to Life."” + pansement CHG (Gluconate de Chlorhexidine 3 2%)

Mode d’emploi en quelques étapes :
Pose du systéme

Ablation du systéme

*3M Science. Au service de la Vie. Voir mode d’emploi en détail au dos.



3M™ Tegaderm™ PICC/CVC
+ pansement CHG (Gluconate de Chlorhexidine 4 2%)

Conseils de pose et d’ablation "~ . " .

sur cathéter veineux central

Pose du stabilisateur

Positionner 'lembase Placer les lignes les unes Sécuriser les lignes a l'aide Tirer un par un les liners bleus
du cathéter sur le dessin aprés les autres sous I'anse de la bandelette adhésive placés sous le stabilisateur,
pré-imprimé du stabilisateur de sécurisation. transparente, puis la lisser en maintenant le coté

(les fleches vers le site pour garantir 'adhésivité. opposé. Lisser pour garantir
d’insertion). Padhésivité.

Pose du pansement

N ) 2

Positionner le pansement Enlever le cadre de pose Positionner la bandelette Enlever le cadre de pose Positionner I'étiquette

sans |’étirer, en recouvrant tout en lissant les bords. de maintien sous de la bandelette de date au niveau de

le point de ponction, Masser du centre vers les lignes. maintien. Lisser pour la jonction pansement
jusqu’a la limite les bords pour garantir garantir 'adhésivité et bandelette.

du stabilisateur. Padhésivité du pansement. du pansement.

Ablation du systéme
s/ @ h £ ™y a4

Etirer la bandelette de Retirer le pansement Décoller la bandelette Maintenir les lignes avec

maintien pré-découpée parallélement a la peau, qui recouvre les lignes une bandelette adhésive,

en son centre. jusqu’a 'embase du cathéter, et les retirer une a une puis enlever le pansement
sans découvrir le point de de I'anse de sécurisation. parallélement a la peau.
ponction. Décoller délicatement

le stabilisateur de la peau,
en laissant le point de ponction
maintenu par le pansement.

Précautions d’emploi

P Avant la pose, tondre si besoin.

P Le pansement ne doit jamais &tre posé en tension ou en létirant.

P Le pansement doit étre posé sur peau parfaitement séche (temps de séchage de 30 secondes & 1 minute pour un antiseptique
alcoolique, de 14 2 minutes pour un antiseptique non alcoolique).
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