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3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced 1688
Pansement de maintien de cathéters à bords renforcés et 
adhésif à enduction partielle**

Conseils de pose et d’ablation
Sur Cathéter Veineux Central à Insertion 
Périphérique (PICC)

▶  Retirer le liner en plaçant les doigts sur le 
cadre de pose et non sur l’adhésif.

▶  Conformer le pansement à l’embase du 
cathéter et au stabilisateur, en le tunnélisant.

▶  Positionner la bandelette adhésive stérile sous 
les lumières pour renforcer le pansement.

▶  En premier lieu, retirer l’étiquette datée ainsi 
que la bandelette de renfort.

▶  Poser le pansement sur peau parfaitement 
sèche (possible avec une seule main grâce au 
cadre de pose : cela évite la mise en tension 
du pansement).

▶  Retirer le cadre de pose en lissant les bords au 
fur et à mesure afin d’optimiser l’adhésion du 
pansement.

▶  Coller l’étiquette adhésive et inscrivez la date 
de pose.

▶  Soulever les bords renforcés sur tout le 
pourtour du pansement.

▶  Positionner le pansement dans le sens de la 
largeur et le point d’insertion doit être visible.

▶  Bien lisser / masser le pansement sur toute 
sa surface, du centre vers les bords, afin de 
conformer le film aux micro-reliefs de la peau.

▶  Étirer 2 bords opposés simultanément.

Ablation par étirement, pour le confort du patient

Mémento
▶  Le pansement doit être posé sur peau 

parfaitement sèche (temps de séchage de 30 
secondes à 1 min. pour un antiseptique alcoolique, 
de 1 à 2 min. pour un antiseptique non alcoolique)

▶  Ne jamais poser le fi lm en tension/en l’étirant

▶   Ne pas tirer sur le pansement 
perpendiculairement à la peau, cette 
manipulation pourrait altérer l’intégrité cutanée

*3M Science. Au service de la vie.
**Se référer à la fi che technique Tegaderm I.V Advanced.
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