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3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced 1681
Pansement de maintien de cathéters à la semi-perméabilité et 
sécurisation haute performance (fendu renforcé, 2 bandelettes et 
1 étiquette)

Conseils de pose
et d’ablation
Sur Cathéter Veineux 
Périphérique (CVP)

Conseils de pose

▶  Si besoin, fixer le cathéter à l’aide d’une 
ou deux bandelettes en laissant le point 
d’insertion visible.

▶  Tuneliser le cathéter.

▶  Positionner une bandelette sous la ligne 
du cathéter

▶  Retirer les bandelettes positionnées sur le 
pansement.

▶  Appliquer une pression sur l’ensemble 
du pansement pour augmenter son 
adhésivité et sa conformabilité.

▶  Décoller et conserver le support du 
pansement avec les bandelettes.                                                                           

▶  Rapprocher au maximum les bords du 
pansement sous le cathéter pour assurer 
l’étanchéité.

▶  Si besoin, positionner une bandelette 
restante sur la tubulure.

▶  Décoller le pansement par la fente au 
niveau de la tubulure.

▶  Poser le pansement à une main et 
positionner le point d’insertion du 
cathéter dans la fenêtre transparente 
pour assurer la visibilité.

▶ Retirer le cadre de pose

▶  Maintenir le cathéter à une main et retirer 
le pansement de l’autre main dans le sens 
d’insertion du cathéter.

Ablation par étirement, pour le confort du patient

Mémento
▶  Le pansement doit être posé sur peau 

parfaitement sèche (temps de séchage de 30 
secondes à 1 min. pour un antiseptique alcoolique, 
de 1 à 2 min. pour un antiseptique non alcoolique)

▶  Ne jamais poser le fi lm en tension/en l’étirant

▶  Ne pas tirer sur le pansement 
perpendiculairement à la peau, cette 
manipulation pourrait altérer l’intégrité cutanée
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